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ABSTRAK 
 
 

Paulina Vinencia Riefca Aprilia, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas 
Brawijaya, Desember 2009, Alat Pengukur Kadar Glukosa Darah, Dosen Pembimbing: 
Ir. Ponco Siwindarto, M. Eng. Sc. dan Ir. M. Julius St., MS. 
 
 Pengukuran kadar glukosa darah bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang 
menderita penyakit diabetes mellitus atau tidak. Selain itu juga dapat memberikan acuan 
bagi seorang pasien yang telah menderita penyakit diabetes agar dapat mengetahui 
perkembangan dan tindakan selanjutnya terhadap penyakit tersebut. Umumnya 
pengukuran kadar glukosa dalam darah ini dilakukan di rumah sakit dan memerlukan 
biaya yang cukup mahal. Peralatan yang digunakan di rumah sakit memang canggih, 
namun peralatan tersebut tidak mudah dibawa kemana-mana. 
 Dengan menggunakan sensor Blood Glucose Test Strips, darah yang diteteskan pada 
sensor akan bereaksi dengan reagen dalam sensor tersebut dan menghasilkan keluaran 
berupa tegangan. Keluaran sensor kemudian dihubungkan ke rangkaian pengkondisi 
sinyal untuk dikuatkan, kemudian diubah menjadi sinyal digital oleh ADC dalam 
mikrokontroler. Setelah itu, data tersebut diproses oleh mikrokontroler Renesas 
R8C/Tiny. Hasil pemrosesan data akan ditampilkan pada LCD sebagai hasil 
pengukuran. Tampilan pada LCD sesuai dengan kadar atau konsentrasi glukosa darah 
dengan menggunakan satuan kadar glukosa yang umum yaitu mg/dl. 
 Berdasarkan pengujian diperoleh hasil bahwa alat ini dapat digunakan untuk 
mengukur kadar glukosa dalam darah dengan kesalahan sebesar 2,34%. 
 
Kata kunci: Diabetes Mellitus, sensor Blood Glucose Test Strips 
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